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ОККЛЮЗИИ НАЧАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ
Проанализирован результат лечения в эндоваскулярном центре Днепропетровской об-
ластной клинической больницы имени И.И. Мечникова пациента с мультифокальным атеро-
склеротическим окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головы 
и конечностей: окклюзией правой внутренней сонной артерии, грубым стенозом в луковице 
левой внутренней сонной артерии, окклюзией в начальном сегменте левой подключичной ар-
терии, Steal-синдромом, грубым стенозом в правой поверхностной бедренной артерии. Семь 
месяцев назад пациент перенес ишемический инсульт в правом каротидном бассейне, имели 
место повторяющиеся транзиторные ишемические атаки в вертебробазилярном бассейне и 
признаки хронической ишемии в правой нижней конечности (II Б по классификации Фонтей-
на–Покровского). Пациенту в одну сессию были выполнены каротидное стентирование слева, 
баллонная ангиопластика грубого стеноза в поверхностной бедренной артерии справа и по-
пытка реканализации окклюзии в начальном сегменте левой подключичной артерии. С дис-
тального конца через зону окклюзии прошли субинтимально, но выйти в истинный просвет 
артерии не удалось. Через 4 мес проведено повторное вмешательство. Через правосторонний 
феморальный доступ осуществляли ангиографический контроль, левосторонним радиальным 
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доступом устройство Outback Re-entry catheter (Cordis) дистальным концом проведено через 
зону окклюзии субинтимально по направлению к проксимальной культе левой подключичной 
артерии и здесь осуществлен выход в истинный артериальный просвет. Проведена баллонная 
ангиопластика в зоне окклюзированного сегмента левой подключичной артерии. В эту зону 
имплантирован стент Jaguar (Balton) размером 8 × 40 мм.
На контрольных ангиографических сериях видно, что восстановлены просвет левой под-
ключичной артерии и антеградный кровоток по ней и левой позвоночной артерии, устранен 
Steal-сидром. В течение 5 мес наблюдения после операции транзиторные ишемические атаки 
не повторялись, признаков ишемии в нижних конечностях также не наблюдали. Использова-
ние устройства Outback Re-entry catheter (Cordis) может быть полезным при реканализации 
хронических окклюзий не только артерий нижних конечностей, но и проксимальных хрониче-
ских окклюзий подключичных артерий.
Ключевые слова: хроническая окклюзия, подключичная артерия, мультифокальные ок-
клюзионно-стенотические поражения, магистральные артерии головы, магистральные арте-
рии конечностей, субинтимальная реканализация, Outback Re-entry catheter.
Окклюзии начального отдела подключич-
ной артерии могут приводить к ишемии верх-
ней конечности и головного мозга [5]. В боль-
шинстве наблюдений поражение локализуется 
проксимальнее устья позвоночной артерии, 
что приводит к развитию Steal-синдрома [6, 
9], который может сопровождаться развитием 
симптомов недостаточности кровоснабжения 
в вертебробазилярном бассейне в результате 
ретроградного кровотока по ипсилатеральной 
позвоночной артерии к руке [7].
При симптомных окклюзиях подклю-
чичных артерий применяют методы хирур-
гической реваскуляризации: транспозицию 
подключичной артерии в общую сонную ар-
терию, каротидно-подключичное шунтирова-
ние с использованием синтетического графта 
[2], однако ангиопластика и стентирование 
симптомных окклюзий подключичных ар-
терий (менее травматичные процедуры [3] с 
хорошими отдаленными результатами [1]) яв-
ляются операцией первого выбора. В случае 
неудачи эндоваскулярной реканализации или 
отсроченной окклюзии подключичной арте-
рии в стенте у пациентов с низкими операци-
онными рисками выполняют транспозицию 
подключичной артерии в общую сонную ар-
терию или каротидно-подключичное шунти-
рование.
По данным разных авторов, частота успеш-
ной реканализации проксимальных окклюзий 
подключичных артерий составляет 65–69 % 
[4, 8].
В поиске методов, которые могли бы по-
мочь реканализировать проксимальную ок-
клюзию подключичной артерии в случае не-
удачной «классической» реканализации, мы 
решили оценить возможности устройств для 
субинтимальной реканализации хронических 
окклюзий с последующим выходом в истин-
ный просвет артерии (re-entry), используемых 
в подвздошных и бедренных артериях. Нам 
удалось обнаружить публикации нескольких 
коллективов авторов об успешном приме-
нении устройства Outback Re-entry catheter 
(Cordis) для реканализации хронических ок-
клюзий в начальном сегменте подключичных 
артерий [10, 11]. Мы также решили использо-
вать это устройство в случае неэффективно-
сти стандартной техники реканализации хро-
нической окклюзии подключичной артерии.
В эндоваскулярном центре Днепропе-
тровской областной клинической больницы 
имени И.И. Мечникова на лечении находил-
ся пациент с мультифокальным атеросклеро-
тическим окклюзионно-стенотическим по-
ражением магистральных артерий головы и 
конечностей: окклюзией правой внутренней 
сонной артерии (рис. 1), грубым стенозом в 
луковице левой внутренней сонной артерии 
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(рис. 2 и 3), окклюзией в начальном сегменте ле-
вой подключичной артерии, Steal-синдромом 
(рис. 4–7), грубым стенозом в правой поверх-
ностной бедренной артерии (рис. 8). Семь 
месяцев назад пациент перенес ишемический 
инсульт в правом каротидном бассейне. Кли-
нически сохранялся фациобрахиальный уме-
ренный левосторонний парез, имели место 
повторяющиеся транзиторные ишемические 
атаки в вертебробазилярном бассейне и при-
знаки хронической ишемии в правой нижней 
конечности (II Б по классификации Фонтей-
на–Покровского).
Пациенту в одну сессию были выполнены 
каротидное стентирование слева, баллонная 
ангиопластика грубого стеноза в поверхност-
ной бедренной артерии справа и попытка ре-
Рис. 1. Ангиограмма правого каротидно-
го бассейна (боковая проекция): окклюзия 
правой внутренней сонной артерии
Рис. 3. Ангиограмма левого каротидного 
бассейна (боковая проекция): грубый стеноз 
в луковице левой внутренней сонной артерии Рис. 4. Ангиограмма из правой позвоночной 
артерии (прямая проекция)
Рис. 2. Ангиограмма левого каротидного 
бассейна (боковая проекция): грубый стеноз 
в луковице левой внутренней сонной артерии. 
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канализации окклюзии в начальном сегменте 
левой подключичной артерии. Левосторон-
ним феморальным доступом через установ-
ленный проводниковый катетер Guider 8,0 
F (Boston Scientific) в левую общую сонную 
артерию на проводнике PT2 moderate support 
0,014" (Boston Scientific) в левую внутрен-
нюю сонную артерию за зону стеноза заве-
дено и раскрыто дистальное противоэмбо-
лическое устройство Spider FX (Medtronic). 
В зону стеноза имплантирован двухслойный 
каротидный стент Casper размером 8 × 30 мм 
Рис. 5. Ангиограмма из правой позвоночной 
артерии (прямая проекция): определяется 
ретроградное контрастирование левой по-
звоночной артерии (Steal-синдром)
Рис. 7. Ангиограмма из-под устья левой 
подключичной артерии (прямая проекция): 
определяется проксимальная культя окклю-
зированной левой подключичной артерии Рис. 8. Ангиограмма артерий правой нижней 
конечности (прямая проекция): грубый сте-
ноз в поверхностной бедренной артерии
Рис. 6. Ангиограмма из правой позвоночной 
артерии (прямая проекция): определяется 
контрастирование вертебробазилярного 
бассейна, артерий правого каротидного бас-
сейна через заднюю соединительную арте-
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(MicroVention). Стеноз в луковице левой вну-
тренней сонной артерии устранен, стент рас-
правлен, изъязвление в бляшке под стентом 
не контрастируется (рис. 9). Проводниковый 
катетер заведен в левую поверхностную бе-
дренную артерию, в зону стеноза на прово-
днике PT2 moderate support 0,014" (Boston 
Scientific) заведен баллон-катетер Rapid Cross 
размером 4 × 20 мм (Medtronic). Выполнена 
балонная ангиопластика. Стеноз устранен, 
артерия проходима (рис. 10). Левосторонним 
феморальным и радиальным доступами на-
встречу предприняты попытки реканализа-
ции окклюзии левой подключичной артерии 
с помощью проводников Miraclebros 0,014" 
(Abbott), Victory 0,018" (Boston Scientisic), 
Glidewire 0,035" (Terumo) с использованием 
катетера поддержки Trailblazer (Medtronic).
Однако в истинный просвет артерии за ок-
клюзией не удалось выйти ни антеградно, ни 
ретроградно (рис. 11–13). Пациент выписан 
из клиники с рекомендациями продолжить 
двойную антиагрегантную терапию и прием 
статинов. Несмотря на это, в течение после-
дующих месяцев возникло несколько транзи-
торных ишемических атак в вертебробазиляр-
ном бассейне.
Через 4 мес пациент вновь госпитализи-
рован. Правосторонним феморальным до-
ступом под окклюзированный сегмент левой 
подключичной артерии установлен диагно-
стический катетер Head Hunter 6,0 F для ан-
гиографического контроля. Левосторонним 
радиальным доступом к месту окклюзии про-
Рис. 9. Послеоперационная ангиограмма 
левого каротидного бассейна (полубоковая 
проекция): стеноз в луковице левой внутрен-
ней сонной артерии устранен, определяются 
контуры каротидного стента, изъязвление в 
бляшке под стентом не контрастируется
Рис. 11. Ангиограмма левой подключичной 
артерии, одномоментно выполненная с двух 
сторон от окклюзированного сегмента (пря-
мая проекция)
Рис. 10. Послеоперационная ангиограмма 
артерий правой нижней конечности (прямая 
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ведено устройство Outback Re-entry catheter 
(Cordis). Все интродьюсеры и катетеры под-
ключены к промывающим системам. Outback 
Re-entry catheter (Cordis) дистальным концом 
проведен через зону окклюзии по медиально-
му контуру субинтимально по направлению к 
проксимальной культе левой подключичной 
артерии на проводнике 0,014". L-T-метка по-
зиционирована таким образом, чтобы выдви-
гающаяся сбоку из дистального конца устрой-
ства нитиноловая игла была ориентирована по 
направлению к просвету проксимальной куль-
ти левой подключичной артерии и выколота 
туда (рис. 14–16). Таким образом осущест-
влен выход из субинтимального пространства 
в истинный артериальный просвет в области 
проксимальной культи левой подключичной 
артерии. Трансрадиально слева через просвет 
для проводника в устройстве Outback Re-entry 
catheter (Cordis) и через полость в нитиноло-
вой игле устройства в дугу аорты проведен 
проводник PT2 0,014" moderate support 300 см 
(рис. 17 и 18). На этом проводнике последо-
вательно выполнена ангиопластика в зоне 
окклюзированного сегмента левой подклю-
чичной артерии баллон-катетерами размером 
3,0 × 30; 5,0 × 30 и 7 × 30 мм (рис. 19). В эту 
зону имплантирован стент Jaguar (Balton) 
размером 8 × 40 мм (рис. 20).
На контрольных ангиографических сериях 
видно, что восстановлены просвет левой под-
ключичной артерии и антеградный кровоток 
по ней и левой позвоночной артерии, устра-
Рис. 12. Интраоперационный рентгеноско-
пический снимок (прямая проекция): кате-
тер, заведенный трансрадиально, удалось 
провести до уровня проксимальной культи 
субинтимально 
Рис. 14. Интраоперационная ангиограмма 
левой подключичной артерии, одномоментно 
выполненная с двух сторон от окклюзирован-
ного сегмента (прямая проекция)
Рис. 13. Ангиограмма левой подключичной 
артерии, выполненная из катетера, заве-
денного трансрадиально (прямая проекция): 
контрастируется субинтимальный «кар-




Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія • 2018 • № 1(23)
Рис. 15. Интраоперационная ангиограмма 
левой подключичной артерии, выполненная 
из катетера, заведенного трансфеморально 
(проекция, близкая к прямой): контрастиру-
ется дистальный конец устройства Outback 
Re-entry catheter (Cordis), L-T метка (в дан-
ной проекции выглядит как L) указывает, 
что выкол нитиноловой иглы устройства 
из-под интимы произойдет в направлении 
просвета проксимальной культи левой под-
ключичной артерии (короткое плечо L-метки 
указывает в направлении просвета артерии)
Рис. 16. Интраоперационная ангиограмма 
левой подключичной артерии, выполненная 
из катетера, заведенного трансфеморально 
(проекция, перпендикулярная предыдущей): 
контрастируется дистальный конец устрой-
ства Outback Re-entry catheter (Cordis), 
L-T метка указывает, что выкол нити-
ноловой иглы устройства из-под интимы 
произойдет в направлении просвета прокси-
мальной культи левой подключичной артерии 
(T-метка расположена в проекции просвета 
культи левой подключичной артерии)
Рис. 17. Интраоперационный рентгеноско-
пический снимок (прямая проекция): прово-
дник PT2 (указан стрелками) проведен через 
устройство Outback Re-entry catheter (Cordis) 
в истинный просвет артерии 
Рис. 18. Интраоперационная ангиограмма 
(прямая проекция): проводник PT2 (указан 
стрелками) проведен через зону окклюзии в ле-
вой подключичной артерии субинтимально в 
истинный просвет артерии в проксимальную 
культю левой подключичной артерии 
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нен Steal-синдром. В течение 5 мес наблюде-
ния после операции транзиторные ишемиче-
ские атаки не повторялись, признаков ишемии 
в нижних конечностях не наблюдали.
Именно использование устройства для re-
entry в истинный просвет при субинтималь-
ной реканализации хронических окклюзий 
Outback Re-entry catheter (Cordis) позволило 
успешно завершить программу эндоваскуляр-
ного лечения у пациента с мультифокальными 
окклюзионно-стенотическими поражениями 
артерий головы и конечностей (выполнить ре-
канализацию окклюзии в начальном сегменте 
левой подключичной артерии).
Таким образом, использование устройства 
Outback Re-entry catheter (Cordis) может быть 
полезным при реканализации хронических 
окклюзий не только артерий нижних конеч-
ностей, но и проксимальных хронических ок-
клюзий подключичных артерий.
Рис. 19. Интраоперационная ангиограмма 
(прямая проекция): этап выполнения балон-
ной ангиопластики в зоне окклюзии левой 
подключичной артерии
Рис. 20. Интраоперационная ангиограмма 
(прямая проекция): имплантирован стент 
Jaguar (Balton). Восстановлены просвет 
левой подключичной артерии и антеградный 
кровоток по левой подключичной артерии и 
левой позвоночной артерии
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ RE-ENTRY ПРИ
СУБІНТИМАЛЬНІЙ РЕКАНАЛІЗАЦІЇ ХРОНІЧНОЇ
ОКЛЮЗІЇ ПОЧАТКОВОГО СЕГМЕНТА ПІДКЛЮЧИЧНОЇ 
АРТЕРІЇ
Ю.В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО1, А.Ю. МІРОШНИЧЕНКО1, М.О. ЗОРІН2, Л.А. ДЗЯК2
1 КУ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова», м. Дніпро
2 Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро
Проаналізовано результат лікування в ендоваскулярному центрі Дніпропетровської обласної 
клінічної лікарні імені І.І. Мечникова пацієнта з мультифокальним атеросклеротичним оклю-
зійно-стенотичним ураженням магістральних артерій голови та кінцівок: оклюзією правої вну-
трішньої сонної артерії, грубим стенозом у цибулині лівої внутрішньої сонної артерії, оклюзією 
в початковому сегменті лівої підключичної артерії, Steal-синдромом, грубим стенозом у правій 
поверхневій стегновій артерії. Сім місяців тому пацієнт переніс ішемічний інсульт у право-
му каротидному басейні, мали місце повторювані транзиторні ішемічні атаки у вертеброба-
зилярному басейні та ознаки хронічної ішемії в правій нижній кінцівці (II Б за класифікацією 
Фонтейна–Покровського). Пацієнту в одну сесію було виконано каротидне стентування зліва, 
балонну ангіопластику грубого стенозу в поверхневій стегновій артерії справа та спробу река-
налізації оклюзії в початковому сегменті лівої підключичної артерії. З дистального кінця через 
зону оклюзії пройшли субінтимально, але вийти в істинний просвіт артерії не вдалося. Через 
4 міс проведено повторне втручання. Крізь правобічний феморальний доступ здійснювали ан-
гіографічний контроль, лівобічним радіальним доступом пристрій Outback Re-entry catheter 
(Cordis) дистальним кінцем проведено крізь зону оклюзії субінтимально у напрямку до прокси-
мальної культі лівої підключичної артерії, тут здійснено вихід із субінтимального простору в іс-
тинний артеріальний просвіт. Проведено балонну ангіопластику в зоні оклюзованого сегмента 
лівої підключичної артерії. В цю зону імплантовано стент Jaguar (Balton) розміром 8 × 40 мм.
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На контрольних ангіографічних серіях видно, що відновлено просвіт лівої підключичної 
артерії та антеградний кровотік по ній і лівій хребтовій артерії, усунуто Steal-сидром. Протя-
гом 5 міс спостереження після операції транзиторні ішемічні атаки не повторювалися, ознак 
ішемії в нижніх кінцівках не спостерігали. Використання пристрою Outback Re-entry catheter 
(Cordis) може бути корисним при реканалізації хронічних оклюзій не лише артерій нижніх 
кінцівок, а і проксимальних хронічних оклюзій підключичних артерій.
Ключові слова: хронічна оклюзія, підключична артерія, мультифокальні оклюзійно-сте-
нотичні ураження, магістральні артерії голови, магістральні артерії кінцівок, субінтимальна 
реканалізація, Outback Re-entry catheter.
USING OF THE DEVICE FOR RE-ENTRY WITH SUBINTIMAL 
RECANALIZATION OF CHRONIC OCCLUSION OF THE
INITIAL SEGMENT OF THE SUBCLAVIAN ARTERY
YU.V. CHEREDNYCHENKO1, A.YU. MIROSHNYCHENKO1, M.O. ZORIN2, L.A. DZYAK2
1 Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnikov, Dnipro
2 Dnipropetrovsk Medical Academy, Dnipro
Results of the treatment in Endovascular Centre of Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital 
named after I.I. Mechnikov of a patient with multifocal atherosclerotic occlusive-stenotic lesions of 
the main arteries of the head and extremitieswere analyzed. Patient had occlusion of the right internal 
carotid artery, severe stenosis in the bulb of the left internal carotid artery, occlusion in the initial 
segment of the left subclavian artery, Steal-syndrome, severe stenosis in the right superficial femoral 
artery. This patient had residual period of an ischemic stroke in the right carotid basin subclavian 
artery, repeated transient ischemic attacks in the vertebrobasilar basin and signs of chronic ischemia 
in the right lower limb (II B according to the Fontaine–Pokrovsky classification). Left-sided carotid 
stenting, balloon angioplasty of severe stenosis in the right superficial femoral artery, and an attempt 
to recanalize the occlusion in the initial segment of the left subclavian arterywere were performed 
in one session. But it was not possible to reach the true lumen of the artery from subintimal space, 
where we got during the attempts to pass the occlusion of the left subclavian artery. Four months 
later the patient was again taken to the endovascular operating room. Angiographic control was per-
formed through the right  femoral access. Through the left radial access, the Outback Re-entry cath-
eter (Cordis) was passed subintimally through the occlusion of the left subclavian artery and here 
was performed re-entry from the subintimal space into the true arterial lumen. Then balloon angio-
plasty was performed in the occluded segment of the left subclavian artery. The Jaguar stent (Balton) 
8 × 40 mm was implanted in this zone. The left subclavian artery was restored. The antegrade blood 
flow was restored along it and along the left vertebral artery, and Steal-syndrom was eliminated. Tran-
sient ischemic attacks did not repeat, signs of ischemia in the lower limbs were not observed during 
the 5 months period of follow-up after the operation. Using the device Outback Re-entry catheter can 
be very useful in the recanalization of chronic occlusions, not only the arteries of the lower limbs, but 
also the proximal chronic occlusions of the subclavian arteries.
Key words: chronic occlusion, subclavian artery, multifocal occlusive-stenotic lesions, main 
arteries of the head, main arteries of the extremities, subintimal recanalization, Outback Re-entry 
catheter.
